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A sugárforrások tárolásáért és használatáért felelős intézmény: 
 
Pécsi Tudományegyetem Környezetfizika és Lézerspektroszkópia Tanszék 
 
 

Munkahelyi Sugárvédelmi Szabályzat (MSSZ) 
 
1. Sugárvédelmi felelős, feladatai, helyettese 
 
1.1. A TTK Fizikai Intézetének sugárvédelmi felelőse: Szász János (bővített sugárvédelmi 

tanfolyammal rendelkezik). 
 
1.2. A sugárvédelmi felelős feladatai: 
a. A radioaktív sugárforrások engedélyeinek nyilvántartása, szükség esetén a megújítása, 

módosítása, vagy (megszüntetés esetén) visszavonásának kezdeményezése, a 
Műbizonylatok és az Izotóp Nyilvántartási Könyv tárolása. 

b. A tárolóeszköznek két kulcsa közül az egyiket ő őrzi. (a kulcs másolata letétben a 
felelős vezetőnél van). 

c. Naprakészen vezeti az Izotóp Nyilvántartási Könyvet. 
d. Ellenőrzi, hogy a hallgatók laboratóriumi gyakorlatvezetőinek meglegyen a 

sugárvédelmi képesítése. 
e. Rendszeresen ellenőrzi mérőműszeres vizsgálattal a sugárforrások helyes tárolását, és 

erről jegyzőkönyvet vezet. 
f. Jelenti az engedélykiadó hatóságnak az engedélyben szereplő tárgyi feltételekben és a 

bejelentett személyek körében, szakképzettségben történő változást. 
 
1.3. A sugárvédelmi felelős helyettesítése: 
a. A sugárvédelmi felelős helyettesét sugárvédelmi képesítéssel rendelkező laboratóriumi 

gyakorlatvezetők közül jelöli ki. 
 
 
2. Sugárveszélyes anyagok, munkahelyiségek 
 
a. A sugárforrások a laboratóriumi gyakorlatok során használt preparátumok, amelyek 

tokozott kivitelben, zárt formában fordulnak elő. Részletes leírásuk a 
Műbizonylatokban olvashatók. 

b. A munkahelyiségek a következők: raktárhelyiség (A/413), kijelölt hallgatói 
laboratórium (A/409). 

c. Használaton kívül a sugárforrások a raktárhelyiségben vannak a 3.a. pontban leírtak 
szerint tárolva, és az 1.2.a., 1.2.c pontok szerint nyilvántartva. 

d. A Fizikai Intézet órarendje és a radiológiai laboratóriumi mérésgyakorlatok tantervi 
rendje határozza meg a sugárforrások raktárhelyiségből való kint tartózkodásának 
időpontját, időtartamát és helyét. 
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3. A nyilvántartások vezetése, a laboratóriumi gyakorlatok rendje, a vizsgálatokban 

résztvevő személyek 
 
a. A sugárvédelmi felelős az Izotóp Nyilvántartási Könyvben feljegyzést vezet a 

laboratóriumi mérésgyakorlatokon aktuálisan használt izotóp sugárforrásokról 
(megnevezése, kiadásának és bevételének dátuma, időpontja). 

b. A radioaktív sugárforrásokkal történő laboratóriumi gyakorlatokon résztvevő 
gyakorlatvezetőkről és a hallgatókról folyamatosan nyilvántartás készül a 
szabványosított nyilvántartási adatlapon. 

b. A laboratóriumi mérésgyakorlatokon a mérések sugárvédelmi képesítéssel rendelkező 
gyakorlat vezetők irányításával folynak. 

c. A hallgatókat a laboratóriumi mérési gyakorlatok megkezdésekor a TTK Fizikai 
Intézetének sugárvédelmi felelőse alapvető sugárvédelmi oktatásban részesíti. 

 
 
4. Az izotópok tárolása, alkalmazása, mozgatásuk nyilvántartása 
a. Az engedélyben szereplő sugárforrások, radioaktív izotópok, a Fizikai Intézet területén 

az A épület 413. sz. raktárában, zárható lemezszekrényben, azon belül ólom ládában 
vannak elhelyezve. 

b. A sugárforrásokat hallgatói laboratóriumi gyakorlatokon oktatási célból használjuk, a 
minták gyakorlatra szállításáért, ott a szakszerű használatáért a mindenkori 
laboratóriumi gyakorlatvezető felel, baleset esetén a Baleset elhárítási intézkedési terv 
alapján jár el. 

 
 
5. Baleset elhárítási intézkedési terv 
a. A minták esetleges mechanikai sérülése esetében a hallgatói laboratóriumi gyakorlatok 

vezetője azonnal elzárja (hermetikusan) a sérült sugárforrást. Ezt követően az esetleges 
szennyeződés helyét és mértékét méréssel megállapítja. 

b. Személyek szennyeződésének feltételezése, lehetősége esetén a laboratóriumi 
gyakorlatok vezetője azonnal értesíti az ÁNTSZ Sugárvédelmi Csoportját, majd a 
sugárvédelmi felelőst és Jegyzőkönyvet vesznek fel az eseményről. 

c. A laboratóriumi gyakorlatok vezetője az ÁNTSZ Sugárvédelmi Csoportjának irányítása 
alapján haladéktalanul megkezdi a környezet dekontaminálását. 

d. Tűz esetén egyidejűleg meg kell kezdeni a tűz oltását, biztonságba kell helyezni a 
sugárforrásokat és értesíteni kell a tűzoltóságot. Ha sérült a sugárforrás, akkor a tűz 
eloltását követően az 5.a-5c. pontok lépnek életbe. 

 
Pécs, 2008. február 4. 
Összeállította: dr. Német Béla, Szász János 
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Nyilatkozat 

 
Alulírott, laboratóriumi mérési gyakorlaton résztvevő hallgatók nyilatkozunk, hogy 
áttanulmányoztuk és megértettük a Munkahelyi Sugárvédelmi Szabályzatot. 
Kijelentjük, hogy a megjelölt időpontban radioaktív preparátumokkal végzett kísérletek a 
sugárvédelmi előírásoknak megfelelően történtek. A mérés során ettől való eltérést, 
rendellenességet nem tapasztaltunk. 

 
A radioaktív laboratóriumi gyakorlatokon résztvevők jegyzéke. 

Dátum: 20…..  Helyiség: Lab. gyakorlatok száma: 

Időpont         órától,        óráig   

 Preparátum neve:   

 Név Évfolyam, 
Tanulócsoport 

Aláírás: 

1  gyakorlatvezető  

2    

3    

4    

5    

6    

7    

8    

9    

10    

11    

12    

13    
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